
Prawidłowa technika pipetowania jest bardzo ważna dla otrzymywania wiarygodnych wyników badań metodą Diamed 
ID-System. Do seryjnego pipetowania krwinek, odczynników, surowicy lub osocza należy używać ID-Pipetorów.

Obowiązują następujące zasady:

Pipetowanie zawiesiny krwinek czerwonych
Jako pierwszą należy dodać zawiesinę krwinek czerwonych za pomocą  
ID-Pipety, trzymanej pod kątem 45°. W tym celu należy delikatnie oprzeć 
końcówkę (ID-Tips) na brzegu  mikroprobówki i dozować zawiesinę po jednej 
stronie komory reakcyjnej. 
Zawiesina powinna spłynąć do kielicha i stworzyć menisk nad zwężeniem 
mikroprobówki w celu utworzenia wolnej przestrzeni pomiędzy krwinkami 
a żelem (tzw. air gap). Pod żadnym pozorem nie należy pipetować krwinek 
bezpośrednio na powierzchnię żelu.

Pipetowanie surowicy lub osocza
W drugiej kolejności dodawana jest surowica lub osocze za pomocą ID-Pipety, 
trzymanej w pozycji pionowej, bezpośrednio nad zawiesiną krwinek czerwonych 
i nieco z boku – po jednej stronie kielicha.
Aby uniknąć krzyżowej kontaminacji należy unikać dotykania końcówką komory 
reakcyjnej podczas pipetowania i pipetowania bezpośrednio do zawiesiny 
krwinek czerwonych, może to prowadzić do otrzymania fałszywych wyników.
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