
Reakcje słabo dodatnie

a) 	Krwinki czerwone częściowo osadzone 	
	 na dnie mikrokolumny,  rozproszone  
	 w dolnej jej części (25%).

b)	 Większość krwinek czerwonych  
	 osadzona na dnie mikrokolumny,   
	 pojedyncze krwinki rozproszone w żelu.

Reakcje ujemne

Wszystkie krwinki ciasno osadzone na dnie mikrokolumny-widoczna wyraźna granica/
odcięcie linii krwinek od żelu.

a) b)

Reakcje dodatnie 4+

a)	 Zwarta linia krwinek czerwonych na 	
	 powierzchni żelu.

b)	 Zwarta linia krwinek czerwonych, 
	 pojedyncze krwinki  przenikają 
	 nieznacznie w głąb żelu.

Reakcje dodatnie 3+

a)	 Krwinki czerwone na powierzchni żelu, 	
	 przenikają mocniej w głąb mikrokolumny 	
	 (25%).

b)	 Krwinki czerwone rozproszone w górnej 	
	 części mikrokolumny (50%).

a) b) a) b)

Reakcje dodatnie 2+

a)	 Krwinki czerwone rozproszone w górnej 	
	 części mikrokolumny (75%).

b) 	Krwinki czerwone rozproszone w  
	 mikrokolumnie (100%).

Reakcje dodatnie 1+

a)	 Krwinki czerwone rozproszone w dolnej 	
	 części mikrokolumny (75%).

b) 	Krwinki czerwone rozproszone w dolnej 	
	 części mikrokolumny (50%).

a) b) a) b)

Aglutynacja mieszana

a)	 Reakcja dodatnia 4+ w postaci zwartej linii 
	 krwinek czerwonych na powierzchni żelu  i  
	 reakcja ujemna: krwinki czerwone ciasno 		
	 osadzone na dnie mikrokolumny. Dwie popu-		
	 lacje krwinek podczas oznaczania antygenów.

a) b)

b)	 Reakcje dodatnie 3+ do 1+ i krwinki 	
	 osadzone na dnie mikrokolumny. 		
	 Rozdział krwinek podczas wykrywania 	
	 przeciwciał (nie uważane za dwie 
	 populacje krwinek).
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